Austausch der Relais vom Temperaturregler
exchange of the relays from the temperature controller

Relais fur den rechten Spannungsausgang
Relays for the right power exit

Relais fir den linken Spannungsausgang
Relays for the left power exit

Sicherung fur den rechten Spannungsausgang
fuse for the right power exit

Sicherung fur den linken Spannungsausgang
fuse for the left power exit

Zum Entnehmen der Relais
orangen Hebel dricken

To remove the relays, push
orange lever
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Relais entnehmen und i

austauschen .

Austausch der Sicherung
remove relays and Exchange of the fuse
replace T5A, 250V

Neues Relais vorsichtig
einsetzen

carfully insert new relays

Relais herunterdriicken, bis
oranger Hebel einrastet

push down relays until lever
engages
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